


D2-9.86-203-6 



Anderungen voib«h8ll«iVSub(ecl to change without notice 





Y-Zwischenverstarker Kl f Kll. Kanalumschaltung, Kalibrator 
Y Intermediate Amplifier CH I / CH II, Channel Selection, Calibrator 



HM203-6 




D4-3, 86-203-6 



And«rung«n vorb«halien/Subj«ct to change without notice 



XY-Board 




Bestiickungsplan XY-Board 
Component Locations XY Board 



HM203-6 




An<jorgr>flon vprbehBlten / Qubj^^t tQ change without notice 



De 9.8$ 203 6 




HM 203-6 




06 - 9 . 86 - 203-6 



Ai iJtfi ui iu«M vut4wli0Uoti i duUivu lu uhtfiiQB wnhoui nonce 






























Y-Endversterker (XY-Board) 
Y Final Amplifier 



HM 203-6 




X-Endverstarker (XY-Board) HM203-6 

X Final Amplifier 




Andsrunoen verbs ha lian / Subject to chartoe without notice 



D9- 9.86-203-6 



HM203 6 



Kathod«nstrahlr 6 hr 0 , Halltastung (TB-Board) 
CRT Circuit, Unblanking 





D10-9.86-203-6 



Anderunasn vorb«hall«n/Su&isct to chanoa without notice 



from R591A521 TB-Board 



